Приложение 37
к СП 3.3686-21
 Журнал контроля стерилизации эндоскопического оборудования ручным способом

	Дата и время
	Наименование стерилизуемых изделий 
	Номер 
медицинской карты стационарного больного
	Наименование стерилизующего средства
	Режим стерилизации
	Время
завершения стерилизации и упаковки эндоскопа
	Фамилия, Имя, 
отчество (последнее при наличии) и подпись оператора

	
	
	
	
	Температура раствора
	Концентрация раствора и результат экспресс контроля уровня содержания ДВ в нем
	Экспозиция
	
	

	
20.02.22 г. 10:00
	
Лапароскоп «Олимп 2-Л»
	
1438
	
«Суперстер»
	
21оС
	
Готовое к применению средство, контроль удовлетворительный
	
6 часов
	
20.07.21 г. 16:00
	
Абдулина В.И., операционная медсестра оперблока №1 

	 20.02.22 г. 11:00
	
Лапароскоп «Олимп 2-Л»
	
1459
	
«Суперстер»
	
21оС
	
Готовое к применению средство, контроль удовлетворительный
	
6 часов
	
20.07.21 г. 17:00
	
Юдина М.И., операционная медсестра оперблока №1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



